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La Cererea de analiza nr. 81 din 26.02.2018 emisa de S.C. BAITA BIHOR S.A, FABRICA CALCIU
FURAJER, BAITA-PLAI, inregistrata prin CA-BH-20382 din 01.03.2018, va transmitem rezultatele analizelor de
laborator.
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Contextul prelevarii: La cerere

Program prelevare: Industrie / privat

Strategie prelevare: Obiectiva Circuit:Intern, Tara:ROMANIA
Proprietar: S.C. BAITA BIHOR S.A Unitate: FABRICA CALCIU FURAJER
BIHOR, BAITA-PLAl, Nr.10,0Oras

Sediu social/domiciliu: Adresa: BIHOR, BAITA-PLAI

Nucet
Date cu privire la actiunea de prelevare a probelor

Eglz\?;g,a de 26.02.2018 - Responsabil prelevare: HAPREAN Alexandra- Andrada

Locul prelevarii: Depozit. Metoda de prelevare: -

Date cu privire la receplia probelor

Data: Temperatura/starea termica: Responsabil:

01.03.2018 5,0°C Ing. Petrinca Lenuta
* Teste adaugate la nivel de laborator ‘ FAQ1-BA-P
Opiniile, interpretarile si concluziile continute de prezeniul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. in acest BA rezuliatele incercarii si Editia 2/01.01.2016

concluzia se refera numai la proba analizata. Rezultatele sunt inscrise in ordinea identificarii probelor/a unitdtiior de probe, conform documentului Revizia 1/25.01.2018
de prelevare. Se interzice reproducerea partiala a Bulefinului de analiza fara aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai in

original. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislafia in vigoare. Actiunea de prelevare nu face obiectul activitatii

laboratorului, responsabilitatea esantionarii o are solicitantul CA. Incercarile marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii

suplimentare, va rugam, solicitati certificatul de acreditere la offce-bihor@ansvsa.io
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Tabel produse/obiective, probe si teste (nr total probe:1)

1. Produs/Obiectiv: Calcar furajer, S.C. BAITA BIHOR S.A

Cod proba

Perioada Detalii proba Test, metodi de analizi / Parametri de performanta Rezultate, IM, UM

analitica 5 E e

PR- cantit. totala: 2,00 kg Serviciu/Compartiment: Radiatii
BH-203821  nr. jialiprobat  Activitate specifica 20382-1.1
sigrare: Asigurat o dionuclizi prin Sp. cs137 < 3,618 ;(AMD=3,618)

02.03.2018 stare de primire: gama cu det. HPGe Bg/Kg
i 4 Corespunzatoare B Nedetectabil
02.03.2018 Lot: 16 e i N o ey

data fab: 24.02.2018
cantit. lot: 100,00T

Responsabili teste/analize:
S. C. = Ing. chim. Simona COMANICIU....

Responsabil RADIATII: Ing. chim. Comaniciu Simona,

]
—Vl—\—_’/ /
-]

Responsabil Siguranta Alimentelor: Ing. Chim. Simona Comaniciu \“

Abrevieri / Definitii:

AMD- activitate specifica minima detectabila, cafécleristica probei de analizat si sistemului spectrometric utilizat
Sp. gama cu det. HPGe - spectrometrie gama cu detector de germaniu

(AR) - Acreditat RENAR

(NR) - Neacreditat RENAR

IM - incertitudine de masurare

UM - unitati de masura

Concluzii

Rezultatul testului/
testelor corespunde
prevederilor
Ord.comun
1805/29.12.2006 al
MSP,nr.286/08.12.20
06 ai
ANSVSA,nr.314/06.1
1.2006 al CNCAN si
Regulamentul
(Euratom)
nr.52/15.01.2016 al
Consiliului.

Potrivit rezultatelor - cand nu sunt precizate criterii de admisibilitate referitoare la rezultatele investigatiei efectuate sau cand interpretarea rezulta-
tului nu poate fi incadrata cu certitudine ca fiind corespunzator/necorespunzator (daca rezultatul masurarii + incertitudinea extinsa (obligatoriu

mentionata in BA) cu o probabilitate de acoperire de 95% se suprapune peste limita specificatiei, etc. ).

Numar de exemplare dln care se distribuie:

LSVSA, Siguranta Alimentelor Servicii DSVSA: D Serviciu/Birou/Compartiment Control

Oficial Sanatate Animala
S.C. BAITA BIHOR S.A, FABRICA

CALCIU FURAJER

|:|s.c. BAITA BIHOR S.A

DServiciufBirou!Compartiment Control | I:l
Oficial Siguranta Alimentelor

L__l Serviciu/Birou/Compartiment
Antifrauda

D Contabilitate

* Teste adaugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretarile si concluziile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. In acest BA rezultatele incercarii i
concluzia se referd numai la proba analizata, Rezultatele sunt inscrise in ordinea identificarii

de prelevare. Se interzice reproducerea partiala a Buletinului de analiza fara aprobarea labor:

original. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Actiunea de prelevare nu face obiectul activitatii
laboratorului, responsabilitatea esantionarii o are solicitantul CA. Incercarile marcate cu NR nu sunt
suplimentare, va rugam, solicitati certificatul de acreditare la offce-bihor@ansvsa.ro
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probelor/a unitatilor de probe, conform documentului
atorului emitent, Prezentul buletin este valabil numai in
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